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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ), совмещен-
ное с паспортом, содержит сведения о назначении, функциях, 
технических характеристиках, принципе действия, устройстве, 
работе, правилах эксплуатации, транспортирования и хране-
ния твердомеров портативных ультразвуковых ТКМ-459        
(модификации ТКМ-459С, ТКМ-459М, далее твердомер). 

1. ОПИСАНИЕ ТВЕРДОМЕРА 

1.1 Назначение твердомера 
Твердомер предназначен для оперативного измерения 

твердости углеродистых конструкционных сталей в шкалах 
твердости (основных шкалах) — Бринелля (HB), Роквелла 
(HRC), Виккерса (HV) динамическим методом (контактного           
импеданса). 

Твердомер предназначен для  контроля (справочно) твер-
дости углеродистых конструкционных сталей по шкалам         
Роквелла (HRA), Роквелла (HRB), Шора (HSD) — путем авто-
матического перевода из результатов измерений в основных 
шкалах твердости в соответствующие единицы твердости — 
по таблицам потребителя или предприятия изготовителя. 

Твердомер предназначен для контроля (справочно) вре-
менного сопротивления на разрыв (МПа) конструкционных          
углеродистых сталей перлитного класса — путем автоматиче-
ского перевода из результатов измерений в шкале Бринелля 
(HB) в соответствующие единицы — по таблице, определен-
ной ГОСТ 22761-77. 

Твердомер предназначен для контроля твердости метал-
лов и сплавов, отличающихся по свойствам от углеродистых 
конструкционных сталей.  

Твердомер может применяться для контроля твердости: 
-  жаропрочных, коррозионно-стойких, нержавеющих,                

инструментальных и других сталей; 
-  цветных металлов и сплавов; 
-  специализированных чугунов; 
-  упрочняющих и др. слоев на стальных изделиях  

(цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др.); 
-  наплавок и гальванических покрытий (хром, никель и др.); 
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- изделий из мелкозернистых материалов при локальном           
исследовании свойств материалов. 
Если физико-механические свойства контролируемого    

материала отличаются от углеродистых конструкционных 
сталей, измерения осуществляются после программирования           
дополнительной калибровки (дополнительной шкалы) по           
образцам твердости из соответствующего материала пользо-
вателем прибора (в соответствии с п.п. 2.9, 2.10) или на пред-
приятии-изготовителе по заказу пользователя. 

Твердомер предназначен для применения в лаборатор-
ных, цеховых и полевых условиях. 

1.2 Функции твердомера 
- Калибровка основных шкал при появлении дополнитель-

ной погрешности после длительной эксплуатации. 
- Создание дополнительных калибровок к основным шка-

лам. 
- Создание дополнительных шкал для контроля. 
- Установка границ контроля и цветовая сигнализация 

о выходе результата измерения за эти границы. 
- Вычисление среднего значения серии результатов изме-

рений (в т. ч. с автоматическим отбросом крайних значений) 
непосредственно в ходе измерений. 

- Статистическая обработка серии результатов замеров –  
поиск минимального, максимального значений, вычисление 
среднего значения, вычисление среднеквадратичного откло-
нения непосредственно в ходе измерений. 

- Вывод на дисплей результатов измерений в виде диграм-
мы. 

- Вывод на дисплей предыдущих результатов измерений в 
серии. 

- Выбор информации, выводимой на дисплей прибора в 
процессе измерений. 

- Организация архива данных в виде именных блоков                 
результатов измерений, передача данных на компьютер. 

- Статистическая обработка данных в архиве и построение 
графиков непосредственно на дисплее прибора. 

- Контроль состояния заряда аккумулятора и сигнализация 
о его разряде. 
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- Установка времени автоматического выключения прибора 
при паузах в ходе его эксплуатации. 

- Настройка режима подсветки дисплея для дополнитель-
ной экономии заряда аккумулятора. 

- Выбор языка интерфейса (по заказу пользователя). 

1.3 Принцип действия твердомера 
Составляющими твердомера являются электронный блок 

и датчик. 
Электронный блок осуществляет прием частотного сигна-

ла с датчика прибора, преобразование его в единицы твердо-
сти, вывод результатов измерений на дисплей, статистиче-
скую обработку и другие функции. 

Принцип действия ультразвуковых датчиков твердомера 
основан на методе измерения  ультразвукового контактного 
импеданса (UCI – ultrasonic contact impedance). 

На конце металлического стержня датчика твердомера 
закреплен алмазный наконечник. Стержень колеблется на 
собственной резонансной частоте.  

При создании нагрузки рукой оператора алмазный нако-
нечник внедряется в материал и изменяет резонансную      
частоту стержня. Изменение собственной резонансной часто-
ты стержня пропорционально глубине внедрения наконечника 
в материал. Поскольку глубина внедрения наконечника в         
материал является показателем твердости, то существует  
зависимость между изменением резонансной частоты              
стержня F и твердостью материала Н:  H = f ( F ). 

1.4 Устройство твердомера 
1.4.1 Конструкция электронного блока 
Функционально твердомер состоит из электронного блока 

(рис. 1) и датчика (см. п. 1.5 “Датчики твердомера”). 
Электронный блок твердомера осуществляет прием          

сигнала с датчика, преобразование его в единицы твердости, 
вывод результатов измерений на дисплей, статистическую           
обработку данных. 

На лицевой панели прибора расположены дисплей и кла-
виатура. На торцевой стенке находится разъем для подклю-
чения датчика и USB-разъем для соединения с ПК. 
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                                             Рис. 1 
 
В модификации ТКМ-459С разъем USB служит для заряд-

ки аккумулятора. 
На задней панели расположены крышка аккумуляторного 

отсека (в модификации ТКМ-459М) и шильд с указанием за-
водского номера твердомера. 

Управление работой твердомера осуществляется посред-
ством клавиатуры. Вся информация выводится на дисплей с 
регулируемой подсветкой. 

1.4.2 Меню твердомера 
Весь перечень настроек твердомера (кроме выбора рабо-

чих шкал) производится через графическое меню прибора.   
Меню прибора многоуровневое. Для удобства доступа ло-

гически связанные настройки объединены в группы, доступ к 
которым осуществляется через вложенные подменю соответ-
ствующего пункта меню. 

 Клавиатура 

  Дисплей 
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Вход в меню производится кнопкой . Общий вид меню 
представлен на рисунке 2. Переключение между пунктами         

меню производится кнопками , . Выбор пункта (переход 
к установке необходимых параметров или переход в подме-

ню) производится кнопкой . На дисплее соответственно 
отобразится окно ввода параметра (см. далее) или подменю. 

Выход из меню (подменю) в режим измерений или на бо-

лее высокий уровень меню выполняется кнопкой  или вы-
бором на экране изображения кнопки “OK” и нажатием кнопки 

. 

 
Рис. 2 

 
При включении твердомера без подсоединенного датчика 

в меню отображаются только пункты — <НАСТРОЙКИ>,         
<ПАМЯТЬ>, <ВЫКЛЮЧЕНИЕ>. 

Количество пунктов меню, отображаемых на экране, мо-
жет быть разным и зависит от того, какая (основная, справоч-
ная, дополнительная) шкала или дополнительная калибровка         
выбрана на данный момент.   

1.5 Датчики твердомера 
Функционально датчик (рис. 3) состоит из корпуса и           

защитной насадки.  
Защитная насадка (носик) служит для защиты стержня от 

перегрузки и касания стержня с посторонним предметом или        
рукой оператора во время проведения измерения.  

Характеристики датчиков приведены в таблице 1.  

 МЕНЮ 
Измерения 
Статистика 
Пороги 
Калибровка 
Настройки 
Память 
Выключение 

Название меню/подменю 

Выбранный пункт меню/подменю 

Пункты меню 
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                                                         Рис. 3 
 

  Таблица 1 
Тип  

датчика  Контроль твердости Нагрузка Масса, не 
более, кг 

Длина, 
мм 

Диаметр, 
мм 

А Решение основной  
массы задач контроля 50 Н (5 кг) 0,38 145 26 

Н 
Гальванические покры-
тия: хром, медь, олово, 
никель, цинк 

10 Н (1 кг) 0,38 145 26 

С 
Изделия с шерохова-
тостью поверхности до 
5 класса 

100 Н (10 кг) 0,38 145 26 

К 

Замеры внутри ёмко-
стей и труб ∅ от 80 мм, 
в других труднодоступ-
ных местах 

50 Н (5 кг) 0,28 76 33 

AL 
Замеры в труднодо-
ступных местах; на   
изделиях с зубьями,  
пазами, выемками 

50 Н (5 кг) 0,40 190 26 
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При измерении твердости в труднодоступных  местах  
возможно снятие защитной насадки, при этом допустимые  
параметры отверстий/пазов будут изменены (таблица 2). 

Важно исключить контакт стержня датчика с окружаю-
щими стенками изделия при выполнении замеров.                                                       

Таблица 2 

Тип  
датчика 

Диаметр отверстия/паза 
от, мм 

Глубина отверстия/паза 
до, мм 

с носиком              
(обычный вид) 

без             
носика 

с носиком 
(обычный вид) 

без            
носика 

А, Н, С 10 5 18 23 
AL 60 65 

ВНИМАНИЕ! 
Смена датчиков твердомера должна производиться при  

выключенном приборе, в противном случае это может вести к 
сбоям в ПО прибора. 

 

Средние условные диаметры отпечатков (мм), созда-
ваемых на поверхности изделия при измерении твердости, 
приведены в таблице 3.                                                                                           

 

Таблица 3 

Тип датчика 103 HB 
(103 HV) 

209 HB 
(212 HV) 

406 HB 
(420 HV) 

(42,5 HRC) 
763 HV 

(63,0 HRC) 

А, К, АL 0,23 0,16 0,13 0,09 
Н 0,11 0,09 0,07 0,05 
С 0,33 0,24 0,17 0,13 

 

Средние условные глубины отпечатков (мм), создава-
емых на поверхности изделия при измерении твердости, при-
ведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Тип датчика 103 HB 
(103 HV) 

209 HB 
(212 HV) 

406 HB 
(420 HV) 

(42,5 HRC) 
763 HV 

(63,0 HRC) 

А, К, АL 0,066 0,045 0,037 0,025 
Н 0,033 0,027 0,020 0,014 
С 0,095 0,070 0,050 0,037 
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По заказу могут быть изготовлены специализированные 
датчики с характеристиками, отличными от приведенных выше. 

1.6 Дополнительное оборудование 
Насадка «U-459»  предназначена для устойчивого пози-

ционирования ультразуковых датчиков A, H, C на плоских и 
цилиндрических поверхностях (рис. 4). 

Насадка имеет две основные части:  
1) Шайба с 2-мя рабочими поверхностями:       
-  профильная сторона с канавками служит 
для работы на цилиндрических поверхно-
стях;  
-  ровная сторона – для работы на плоских 
поверхностях. 
2) Пружинное устройство для прижатия 
датчика к контролируемой поверхности. 

Для установки дополнительной насадки 
на датчик необходимо снять защитную 
насадку (носик) и вместо нее навинтить           
дополнительную насадку «U-459».     

                                                                                  Рис. 4  
Стенд измерительный Т4 

для датчиков «A», «H», «C» 
обеспечивает стабильное уси-
лие и перпендикулярное поло-
жение датчика к контролируемой 
поверхности; высокую повторя-
емость результатов измерений;  
гарантирует максимально удоб-
ную работу оператора. 

Стенд Т4 (рис. 5) рекомен-
дуется использовать для кон-
троля малогабаритных изделий 
и больших партий однотипных 
изделий. 

    
                                                                    Рис. 5 

 

Внешний вид дополнительных устройств может несуще-
ственно отличаться от представленных на изображениях 
(рис. 3, 4, 5) настоящего Руководства по эксплуатации.                      
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Аккумуляторная шлифовальная машинка служит для 
подготовки поверхности изделия в зоне измерений (уменьше-
ние шероховатости, удаление окалины, ржавчины, наклепа, 
обработка сварных швов).                                                     

 

Образцовые меры твердости по ГОСТ 9031-75 приме-
няются для периодической поверки и проверки работоспособ-
ности твердомера. 

   По заказу пользователя могут изготавливаться другие 
специализированные устройства и приспособления для обес-
печения контроля твердости в нестандартных условиях.                                                                              

1.7 Технические характеристики твердомера 
 

Таблица 5 
Диапазон измерений твердости по основным шкалам: 

по Бринеллю 90 - 450 НВ 
по Роквеллу С 20 - 70 HRC 
по Виккерсу 240 - 940 HV 
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по                           
основным шкалам: 
по Бринеллю:  
в диапазоне (90...150)НВ ±10 НВ 
в диапазоне (150...300)НВ ±15 НВ 
в диапазоне (300...450)НВ ±20 НВ 
по Роквеллу С ±2 HRC 
по Виккерсу:  
в диапазоне (240...500)HV ±15 HV 
в диапазоне (500...800)HV ±20 HV 
в диапазоне (800...940)HV ±25 HV 
Диапазон контроля твердости по справочным шкалам: 
по временному сопротивлению σв  350 - 1500 МПа 
по Роквеллу А 70,5 - 85,5 HRА 
по Роквеллу В 51 - 100 HRВ 
по Шору D 35 - 102 HSD 



виях.                                                                                      
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Диапазоны контроля твердости по предустановленным дополнительным 
шкалам для различных материалов (модиф. ТКМ-459С) 
Легированные, инструментальные стали 80 - 900 HV, 20 - 70 HRC 

Нержавеющие стали 80 - 850 HV, 80 - 655 HB,           
20 - 70 HRC, 45 - 100 HRB 

Серые чугуны (с пластинчатым графи-
том) 90 - 335 HB 
Ковкие чугуны (с компактным графитом), 
высокопрочные чугуны (с шаровидным              
графитом) 

130 - 390 HB 
Алюминиевые сплавы 30 - 160 HB 
Медные сплавы 60 - 290 HB 

Латуни (медно-цинковые сплавы) 40 - 175 HB 
14 - 95 HRB 

Бронзы (медно-оловянные, медно-
алюминиевые) 60 - 290 HB 

Рабочие условия эксплуатации твердомера  
Температура воздуха -15 ... +35 °С 
Относительная влажность 30 - 80 % 
Атмосферное давление 84 - 106,7 кПа 
Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам прибора 
Модификация ТКМ-459С 5 для каждой шкалы 
Модификация ТКМ-459М 5 для каждой шкалы 
Количество дополнительных шкал твердомера 
Модификация ТКМ-459С 3 
Модификация ТКМ-459М 3 
Время одного замера твердости (среднее, 
включая установку на изделие) 2 - 3 сек. 

Число замеров для вычисления среднего значения 
Модификация ТКМ-459С 1 - 99 
Модификация ТКМ-459М 1 - 20 
Количество алгоритмов отброса резуль-
татов некорректно совершенных замеров 
при вычислении среднего значения 

3 
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Параметры дополнительной статистиче-
ской обработки серии измерений (только 
модификация ТКМ-459С) 

Максимум, минимум, средне-
квадратичное  отклонение от 
среднего, среднее значение 

Дополнительная информация, выводимая на дисплей (определяется 
пользователем) 

Модификация ТКМ-459С 
Предыдущие  результаты измерений 
серии, результаты дополнительной 
статистической обработки 

Модификация ТКМ-459М Предыдущие результаты измерений 
серии 

Количество образцов для создания 
дополнительных калибровок к           
шкалам твердомера 

1 или 2 

Количество образцов для програм-
мирования дополнительных шкал 

От 2 до 10 шт. (определяется поль-
зователем) 

Промежуточная интерполяция                
дополнительных шкал 

Кусочно-линейная или кусочно-
параболическая (определяется 
пользователем) 

Сигнализация о выходе результата 
измерения за допустимые границы 
(только модификация ТКМ-459С) 

Цветовая. Границы контроля зада-
ются пользователем по каждой шка-
ле отдельно. Виды границ: больше, 
меньше, выход за диапазон 

Максимальное количество результатов измерений, сохраняемых в памяти 
Модификация ТКМ-459С 12 900 
Модификация ТКМ-459М 6 000 
Максимальное количество именных блоков результатов измерений,          
создаваемых в памяти 
Модификация ТКМ-459С 100 
Модификация ТКМ-459М 30 

Вывод на дисплей 

- Все результаты в блоке; 
- Результаты в блоке больше/меньше значения, 
задаваемого пользователем (модификация        
ТКМ-459С); 
- Результаты, выходящие за диапазон, задавае-
мый пользователем (модификация ТКМ-459С) 

Статистическая            
обработка (модификация 
ТКМ-459С) 

- Максимум, минимум, среднее значение, сред-
неквадратичное отклонение от среднего; 
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- Среднее отклонение от значения, задаваемого 
пользователем, количество результатов    
больше/меньше значения, максимальное от-
клонение в большую/меньшую сторону от зна-
чения; 
- Количество результатов выходящих за диапа-
зон, задаваемый пользователем (за верхнюю 
/нижнюю границу), максимальное отклонение от 
верхней/нижней границы 

Построение графиков 
(модификация ТКМ-459С) 

- Относительно среднего значения 
- Относительно значения, задаваемого пользо-
вателем 
- Относительно диапазона, задаваемого поль-
зователем 

Связь с компьютером 
через интерфейс USB 

Автоматическое выклю-
чение твердомера Время выключения задается пользователем 

Контроль состояния          
заряда аккумулятора Постоянно в режиме измерений 

Подсветка дисплея Время задается пользователем 

Язык интерфейса 
По умолчанию установлен русский язык.           
Английский, немецкий или французский язык 
устанавливается по запросу пользователя. 

Питание твердомера 
Модификация ТКМ-459С Встроенный аккумулятор Li-Po 3,7В 1100 мА/ч 

Модификация ТКМ-459М Аккумулятор Ni-MH 9В 250 мА/ч. Возможно             
использование эквивалентных батареек 

Габариты электронного блока твердомера, не более: 
Модификация ТКМ-459С 121 х 69 х 41 мм 
Модификация ТКМ-459М 150 х 80 х 30 мм 
Масса электронного блока, не более 0,3 кг 
Наличие драгоценных металлов Отсутствуют 
Межповерочный интервал 1 год 
Срок службы твердомера 5 лет 
Ресурс датчиков, не менее 200 000 измерений 
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1.8 Требования к контролируемому изделию 
1.8.1 Измерения на изделиях из углеродистых                

конструкционных сталей 
Площадка для измерения твердости на поверхности            

контролируемого изделия должна быть сухой и обезжирен-
ной; очищенной от окалины, ржавчины, пыли, грязи, краски. 

 

Минимальная масса контролируемого изделия должна 
быть не менее 1 кг. 

 

Минимальный диаметр площадки для замера твердо-
сти на поверхности контролируемого изделия – 1 мм.  

Если масса контролируемого изделия меньше указанной, 
то при измерениях необходимо руководствоваться п.1.8.3 
“Измерения на тонкостенных изделиях”. 

 

Минимальная толщина контролируемого участка изде-
лия приведена в таблице 6.  

                                                                                          Таблица 6 
Тип датчика Минимальная толщина изделия, мм 

А, K, AL 3 
Н 2 
С 4 

 

Указанные толщины являются ориентировочными и варь-
ируются в зависимости от геометрии и твердости изделия. 
При измерениях на тонкостенных изделиях необходимо руко-
водствоваться п.1.8.3 “Измерения на тонкостенных изделиях”.  

 

Максимальная шероховатость участка поверхности кон-
тролируемого изделия приведена в таблице 7. 

Таблица 7 
Тип датчика Шероховатость поверхности, не более 

А, К, AL Ra 1,6 
Н Ra 0,8 
С Ra 3,2 

 

Если шероховатость поверхности изделия выше указан-
ной, то при измерениях необходимо дополнительно руковод-
ствоваться п. 1.8.5 “Выполнение измерений на изделиях с  
высокой шероховатостью”. 

 

Минимальный радиус кривизны контролируемой          
поверхности приведен в таблице 8. 
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Таблица 8 

Тип датчика Радиус кривизны поверхности, мм 
Выпуклая Вогнутая 

А, H, C, AL 4 6 
K 4 20 

 

Требования к образцам для настройки твердомера 
- Количество образцов для проведения калибровки - 1 или 

2 шт. Рекомендуемое отношение максимального значения 
твердости образца к минимальному - 2. 

- Количество образцов для ввода в твердомер дополни-
тельной шкалы - 2 шт. и более. 

- При изготовлении образцов рекомендуется следовать 
требованиям  ГОСТ 9031-75, предъявляемым к образцовым          
мерам твердости 2-го разряда относительно шероховатости, 
геометрии и разбросу твердости по поверхности. 

- Перед применением образцы должны пройти метрологи-
ческую аттестацию (калибровку) по твердости в установлен-
ном порядке. 

- При работе с образцами необходимо дополнительно           
учитывать п. 1.8.3 “Измерения на тонкостенных изделиях”. 

1.8.2 Измерения на изделиях, отличных по свойствам 
от углеродистых конструкционных сталей 

В отличие от твердомеров статического принципа дей-
ствия (стационарных твердомеров) на результаты измерений 
портативных твердомеров влияют не только свойства метал-
ла при пластической деформации, но и другие физико-
механические свойства. В основном — модуль упругости кон-
тролируемого металла (модуль Юнга). Возникающая допол-
нительная погрешность влечет за собой необходимость про-
водить настройку прибора (дополнительную калибровку) для 
работы с такими материалами. 

Чтобы определить наличие дополнительной погрешности, 
необходимо сравнить результаты измерений портативным 
твердомером с результатами измерений прибором статиче-
ского принципа действия.                                                                                    

Если расхождение результатов не превышает максималь-
ной погрешности твердомера, то на этих материалах можно 
проводить измерения без дополнительной калибровки. 
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Если расхождение результатов превышает максимальную 
погрешность твердомера, то необходимо провести дополни-
тельную настройку твердомера (дополнительную калибровку) 
по 1-му или 2-м  образцам твердости, подготовленных из кон-
тролируемого материала в соответствии с п. 1.8.1 “Измерения 
на изделиях из углеродистых конструкционных сталей” (про-
цедура изложена в п.  2.9 “Калибровка шкал твердомера”). 

В некоторых случаях может возникнуть необходимость 
провести дополнительную настройку твердомера (ввести        
дополнительную шкалу) по 2-м и более образцам твердости 
из контролируемого материала (процедура изложена в п. 2.10 
“Ввод дополнительной шкалы”). 

Данные мероприятия могут не дать результата для кон-
троля изделий сверхвысокой или сверхнизкой твердости.          

1.8.3 Измерения на тонкостенных изделиях 
В случае, когда контролируемое изделие не удовлетворя-

ет требованиям, указанным в п. 1.8.1 “Измерения на изделиях 
из углеродистых конструкционных сталей” и имеет неболь-
шую толщину, его собственные вибрации будут вносить         
существенные дополнительные погрешности в измерения. 

Погрешность будет тем выше, чем больше отклонение от 
указанных требований. 

Для определения погрешности необходимо сравнить        
результаты измерений твердомером с результатами измере-
ний прибором статического принципа действия. 

Недостаточная толщина изделия 
Необходимо притереть изделие к массивной опорной 

плоскошлифованной плите.  
Рекомендуемые параметры плиты: 

-  Масса и толщина – заведомо больше минимальной массы 
и толщины контролируемого изделия, указанных в п. 1.8.1 
“Измерения на изделиях из углеродистых конструкционных 
сталей”.  

-  Шероховатость – минимальная. Оптимальная – не более 
Ra 0,4 мкм. 

-  Неплоскостность не более 0,005 мм. 
-  Модуль упругости металла плиты (модуль Юнга) - близкий 

к модулю упругости контролируемого изделия. 
Перед установкой изделия на опорную поверхность плиты 

необходимо нанести тонкий слой смазки «ЦИАТИМ-221» по 
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ГОСТ 9433-80. Изделие с усилием «притереть» к поверхности 
плиты через слой смазки, таким образом, чтобы между по-
верхностями изделия и плиты отсутствовали даже небольшие 
пятна воздушных прослоек. Притирать изделие необходимо 
так плотно, чтобы изделие и плита образовали единую моно-
литную массу. 

Недостаточная масса изделия 
Допустимо зажать изделие в массивные металлические 

тиски. Масса тисков должна быть заведомо больше мини-
мальной массы контролируемого изделия, указанной в п. 1.8.1           
“Измерения на изделиях из углеродистых конструкционных 
сталей”. Для предотвращения повреждения изделия допусти-
мо применение накладных губок на тиски из более мягкого 
металла. 

Также допустимо провести «притирку» изделия на мас-
сивную плиту способом, описанным выше. 

Способ «притирания» следует использовать для тонких          
изделий (в виде листов), изделий, имеющих плоскую форму и 
массу, сравнимую с минимальной массой контролируемого           
изделия, указанной в п. 1.8.1 “Измерения на изделиях из уг-
леродистых конструкционных сталей”.  

Пример – образцовые меры твердости по шкале Роквелла 
по ГОСТ 9031-75. 

Зажимать в тиски следует мелкие изделия незначитель-
ной массы, имеющие “объемную” форму. 

Когда изделия обладают маленькой массой, толщиной 
или специфической формой, проведение указанных меропри-
ятия может не дать желаемых результатов. Для контроля та-
ких изделий необходимо применять твердомеры статического 
принципа действия с малой и сверхмалой нагрузкой. 

1.8.4 Измерение твердости упрочненных поверхност-
ных слоев, гальванических покрытий и наплавок 

Индентор датчика внедряется в изделие на небольшую 
глубину (см. п. 1.5 “Датчики твердомера”, таблица 4).            
Пластическая деформация металла происходит на суще-
ственно больших глубинах. 

Ультразвуковыми датчиками рекомендуется измерять 
твердость слоев, толщина которых превышает глубину внед-
рения наконечника не менее, чем в 5 раз. 
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При измерениях необходимо дополнительно учитывать         
п. 1.8.2 “Измерения на изделиях, отличных по свойствам от     
углеродистых конструкционных сталей”. 

1.8.5 Выполнение измерений на изделиях с высокой 
шероховатостью поверхности 

При измерениях на изделиях, обладающих высокой шеро-
ховатостью поверхности (выше указанной в п. 1.8.1 “Измере-
ния на изделиях из углеродистых конструкционных сталей”), 
может наблюдаться высокий дополнительный разброс в пока-
заниях прибора. 

Устранить дополнительный разброс показаний можно 2-мя 
способами: 
1) Зачистить участок поверхности (напр., с помощью шли-
фовальной машинки) до получения необходимой шерохова-
тости на площади, определенной п. 1.8.1 “Измерения на из-
делиях из углеродистых конструкционных сталей”. 
2) При измерениях использовать более высокое число 
усреднений. Рекомендуется только в случаях, когда невоз-
можно зачистить участок поверхности. 

Также для контроля таких материалов можно применить 
твердомеры динамического (ударного) принципов действия: 
ТКМ-359С или ТКМ-359М.  

1.8.6 Влияние свойств поверхностных слоев изделия 
На контролируемом изделии в процессе его изготовления 

могут возникать тонкие поверхностные слои, отличающиеся 
по твердости от основной массы металла.  

Например: 
- Обезуглероженный слой с пониженной твердостью –            

в результате термической обработки; 
- Шлифовочные прижоги с пониженной твердостью –                

при нарушении режимов шлифовки изделий; 
- Наклеп - после токарной и фрезерной обработки, а также 

грубой шлифовки; 
- Нагартовка; 
- Пятна мартенсита с повышенной твердостью – в резуль-

тате перегрева поверхности. 
Наличие таких слоев оказывает особенно большое влия-

ние на показания при работе с ультразвуковыми датчиками. 
Толщина подобных слоев обычно не превышает 0,2 мм. 

Индентор ультразвукового датчика внедряется в изделие на 
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небольшую глубину. Следовательно, происходит измерение 
твердости непосредственно поверхностного (нежелательного) 
слоя изделия. 

В случае наличия таких поверхностных слоев (наличие         
часто можно определить с помощью твердомера) в зоне        
измерения их необходимо зачистить (например, с помощью 
шлифовальной машинки). 

1.9 Комплект поставки твердомера 
Таблица 9 

Позиция    Кол-во 
     (шт) Примечание 

Базовая комплектация 
Электронный блок твердомера 1 Модификация: ТКМ-459____ 
Датчик тип «А» к твердомерам           
серии ТКМ-459 1 № _____________________ 

Соединительный кабель для дат-
чика к твердомерам серии ТКМ-459 1  

Аккумулятор (установлен в элек-
тронном блоке) 1 Ni-MH для ТКМ-459М 

Li-Po для ТКМ-459С 
Зарядное устройство 1  
Кабель для подключения к ПК для 
твердомеров серии ТКМ-459 1  

Программное обеспечение на CD 1  
Руководство по эксплуатации 
(cовмещено с паспортом) 1  

Чехол и манжета для размещения 
прибора на груди/руке оператора 1  

Сумка для переноски и хранения 1  

Дополнительная комплектация 
Датчик тип «А»   № _____________________ 
Датчик тип «H»   № _____________________ 
Датчик тип «C»   № ____________________ 
Датчик тип «K»   № ____________________ 
Датчик тип «АL»   № ____________________ 
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Соединительный кабель для                          
ультразвукового датчика 

  

Насадка «U-459» к твердомерам 
серии ТКМ-459 

  

Стенд измерительный Т4 для           
позиционирования ультразвуковых 
датчиков «A», «H», «C»  

  

Аккумуляторная шлифовальная 
машинка 

  

Комплект мер твердости МТБ   
Комплект мер твердости МТР   
Комплект мер твердости МТВ   
Аккумулятор   
Специальный кейс для переноски 
и хранения 

  

Контрольный образец для          
твердомера 

  

   
   

Состав дополнительной комплектации определяется при 
заказе твердомера. 

1.10 Маркировка и пломбирование твердомера 
На задней панели электронного блока располагается 

шильд, на котором указываются: 
-  наименование предприятия-изготовителя; 
-  модификация твердомера; 
-  заводской номер твердомера; 
-  знак утверждения типа средств измерений. 

Надписи, знаки и изображения на шильде выполняются 
способом, обеспечивающим их сохранность при хранении и в 
процессе эксплуатации прибора.  

На корпусе датчика могут быть указаны заводской номер 
и буква, обозначающая тип датчика. 

Для предотвращения несанкционированного доступа и 
попыток неквалифицированного ремонта электронный блок 
твердомера и датчики соответствующим образом пломбиру-
ются. 
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1.11 Упаковка твердомера 
Для хранения и транспортировки электронный блок твер-

домера, датчики и комплектующие помещаются в сумку или 
специальный кейс. 

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2.1 Общие сведения 
Твердомер позволяет осуществить измерения: 

- по основным шкалам, 
- по справочным шкалам, 
- по дополнительным калибровкам к шкалам (“Ячейка 1”, 

“Ячейка 2”, “Ячейка 3”) 
- по дополнительным шкалам (“Шкала 1”, “Шкала 2”,                         

“Шкала 3”). 
 

Процесс измерения твердости производится в соответ-
ствии с выбранной шкалой и установками, определенными 
пользователем через меню (см. п. 1.4.2 “Меню твердомера”). 

Цикл работы с прибором должен включать этапы: 
- подготовка к работе и включение, 
- проверка работоспособности, 
- выполнение необходимых настроек (выбрать: “Шкала 1”, 

“Шкала 2”, “Шкала 3”),  
- измерение твердости на изделиях. 

2.2 Подготовка к работе и включение твердомера 
Перед началом работы необходимо провести внешний 

осмотр прибора, убедиться в отсутствии механических         
повреждений электронного блока, датчика, соединительного 
кабеля. 

В модификации ТКМ-459М установить аккумулятор в           
аккумуляторный отсек электронного блока твердомера,            
соблюдая полярность контактов. 

Подключить соединительный кабель к соответствующему 
разъему на торцевой стенке электронного блока. 

Кратковременно нажав кнопку , включить твердомер. 
В общем случае, в зависимости от установленных ранее 

настроек твердомера (параметры усреднения, вывод допол-
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нительной статистики, используемая шкала, дополнительная 
калибровка и т.д.), изображение на дисплее прибора модифи-
кации ТКМ-459С примет вид согласно рисунку 6, модифика-
ции ТКМ-459М - согласно рисунку 7. 

 
Вид дисплея модификации ТКМ-459С 

                     Рис. 6 
 

        Вид дисплея модификации ТКМ-459М 

                                                             

 

 
   

 

                                                                                      

             Рис. 7 

Твердомер готов к работе по шкале или дополнительной 
калибровке, используемой ранее, сразу после включения. При 
этом используются все настройки, совершенные ранее.  

2.3 Проверка работоспособности твердомера 
В соответствии с используемой шкалой измерения подго-

товить комплект образцовых мер твердости второго разряда 
(по ГОСТ 9031-75) и притирочную плиту в соответствии с тре-
бованиями п. 1.8.1 “Измерения на изделиях из углеродистых 
конструкционных сталей”. 
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Меры твердости должны иметь действующую метрологи-
ческую поверку. 

Притереть меры твердости к плите, соблюдая процедуру, 
описанную в п. 1.8.3 “Измерения на тонкостенных изделиях”. 

Для проверки работоспособности твердомера по допол-
нительным калибровкам к шкалам твердомера или дополни-
тельным шкалам необходимо подготовить соответствующие 
образцы твердости (по которым эти дополнительные калиб-
ровки или дополнительные шкалы создавались),  притерев их 
к плите согласно п. 1.8.3 “Измерения на тонкостенных изде-
лиях”. 

Подготовить и включить твердомер согласно п. 2.2 “Под-
готовка к работе и включение твердомера”. 

С помощью кнопок , , , ,  выбрать исполь-
зуемую шкалу измерений или дополнительную калибровку к 

шкале (кнопки , ). 
На каждой мере твердости (образце) в соответствии с        

п. 2.4 “Порядок измерения твердости” произвести не менее       
5-ти замеров и вычислить среднее значение. 

Среднее значение рекомендуется вычислять, установив 
соответствующий размер выборки и используя соответству-
ющие функции статистической обработки данных твердоме-
ра. 

Далее следует оценить погрешность измерения. Сравнить 
полученные результаты с паспортными значениями мер 
твердости (образцов).  

Если разница полученных результатов измерений и пас-
портных значений мер твердости (образцов) не превышает          
допустимой погрешности, то можно перейти непосредственно 
к измерениям на изделиях. 

Если разница полученных результатов измерений и пас-
портных значений мер твердости (образцов) выше допусти-
мой погрешности, то необходимо провести калибровку шкалы 
по образцовым мерам твердости: дополнительную калибров-
ку по образцам твердости (п. 2.9 “Калибровка шкал твердоме-
ра”); корректно ввести дополнительную шкалу (п. 2.10 “Ввод  
дополнительной шкалы”).  

 



ТКМ-459СМ РЭ 

25 

 

2.4 Порядок измерения твердости 
− Провести оценку соответствия контролируемого изделия    

согласно рекомендациям и требованиям п. 1.8.1  “Изме-
рения на изделиях из углеродистых конструкционных ста-
лей”. В случае необходимости, обеспечить выполнение 
требований способами, указанными в данном пункте. 

− По необходимости, подготовить дополнительные принад-
лежности по п. 1.6 “Дополнительное оборудование”. 

− Дополнительно учесть п. 1.8.4 “Измерение твердости 
упрочненных поверхностных слоев, гальванических по-
крытий и наплавок”, п. 1.8.6 “Влияние свойств поверхност-
ных слоев изделия”. 

− Проверить работоспособность твердомера по п. 2.3 “Про-
верка работоспособности твердомера”. 

− В случае необходимости выставить нужные параметры, 
указанные в п. 2.5 “Настройки твердомера”. 

− Произвести измерения твердости на изделии (изделиях) в 
соответствии с порядком, описанным в п. 2.6 “Замеры 
твердости”. Результат измерения твердости и дополни-
тельной статистической обработки данных отобразится на 
дисплее. 

− Повторить действия необходимое количество раз. 
− Выключить прибор по п. 2.15 “Выключение твердомера”. 

2.5 Настройки твердомера 

Выбор шкал производится с помощью кнопок  и  
или через меню твердомера. При этом в соответствующей 
области дисплея отображается их название и единицы изме-
рения. 

Быстрое переключение между основными шкалами также 

производится с помощью кнопок , , . 
При переключении шкал твердомер производит автомати-

ческий перевод результатов в выбранную шкалу. 
 

Выбор дополнительных калибровок к шкалам твердо-

мера производится с помощью кнопок кнопки  и . При 
этом в соответствующей области дисплея отображается их 
название (по умолчанию “Ячейка 1”, “Ячейка 2”, “Ячейка 3”). 
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Размер выборки - количество замеров в серии, по кото-
рым производится усреднение показаний и дополнительная 
статистическая обработка - производится через меню твер-
домера по п. 2.7.1 “Установка параметров усреднения”. 

Рекомендуемый размер выборки - не менее 5. 
 

Выбор данных, выводимых на дисплей (числовые зна-
чения или диаграмма, дополнительная статистика, соответ-
ствующая данной серии измерений) производится через меню 
твердомера. 

 

Границы контроля, при выходе за которые результат          
измерения отображается красным цветом, устанавливаются        
через меню твердомера по п. 2.8 “Установка границ кон-
троля”. 

Результат измерения - усредненное значение, полученное 
из серии замеров, определяется по ее завершению. Размер 
серии замеров определяется в меню <ОБРАБОТКА> -            
<ВЫБОРКА>. Серия замеров может быть завершена досроч-
но нажатием кнопки . 

 

Запись результата измерений в память производится 
длительным нажатием кнопки . Результат будет записан в 
предварительно созданный и выбраный блок памяти (п. 2.11 
“Работа с памятью”). 

 

Анализ записанных в память результатов измерений, 
вывод на компьютер, печать отчета производятся по п. 2.11 
“Работа с памятью”.  

2.6 Замеры твердости 
Предусмотрен следующий порядок замера твердости: 
 

1. Осторожно, БЕЗ УДАРА, установить датчик перпендику-
лярно к поверхности контролируемого изделия (допуска-
ется отклонение не более 15°). 

2. ПЛАВНО, не допуская покачиваний и отклонения от нор-
мали к контролируемой поверхности, нажать на корпус 
датчика (сжимая силовую пружину в датчике), вдавить 
алмазный наконечник в контролируемую поверхность. 
 



ТКМ-459СМ РЭ 

27 

 

3. После того, как раздастся звуковой сигнал и погаснут           
результаты предыдущего замера (доли секунды после 
начала вдавливания), СНЯТЬ датчик с поверхности            
изделия. 

4. Результаты замера твердости появятся на дисплее при-
близительно через 1 секунду. До этого момента нельзя 
проводить следующий замер! 
 

В случае, когда на датчике присутствует защитная насад-
ка или насадка типа «U-459», предохраняющие стержень дат-
чика от перегрузки, допустимо нажатие на датчик до момента 
ограничения насадкой сжатия силовой пружины (возможно 
нажатие “до упора” - звуковой сигнал раздастся раньше). 

ВНИМАНИЕ ! 
- При установке (снятии) датчика на изделие необходимо 

не допускать ударов и проскальзывания датчика о контроли-
руемую поверхность. Это может привести к сколу алмазного 
наконечника и выходу датчика из строя. 

 

- При установке датчика на изделие необходимо не допус-
кать попадания наконечника в отпечаток, оставленный после 
предыдущего замера. Это может привести к появлению         
дополнительной погрешности результата измерений. 

 

- После срабатывания звукового сигнала не задерживать 
датчик на контролируемой поверхности. Весь цикл измерения 
(от момента касания наконечником поверхности до отрыва от 
нее) должен занимать не более 1 секунды. 

-  Рекомендованное расстояние от центра отпечатка инден-
тора до края не притертого объекта контроля - 5 мм.  

- Рекомендованное расстояние между отпечатками инден-
тора - не менее 1 мм. 

2.7 Установка параметров статистической                
обработки 

2.7.1 Установка параметров усреднения 
Для установки количества измерений в серии (размер          

выборки) и алгоритма отброса результатов некорректно              
совершенных замеров необходимо выбрать пункты меню              
<СТАТИСТИКА> - <ВЫБОРКА>.   
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На дисплее отобразится окно ввода параметров в соот-
ветствии с рисунком 8.  

В поле “Размер выборки” выбирается размер серии заме-
ров. Варианты “Размера выборки”: 1  -  10, 15, 20, непрерывно.  

Если выбрано “непрерывно”, то размер выборки все равно 
не может превышать максимальное число замеров при вы-
числении среднего для данной модификации (п. 1.3).  

При установке данного режима в поле “Размер выборки” 
(рисунки 6, 7) отобразится максимальное число замеров при 
вычислении среднего для данной модификации.  

 

 
 

 

 
 

 

  Рис. 8 

При установке режима постоянного усреднения (макси-
мальный размер выборки) имеется возможность определять 
размер выборки непосредственно в ходе замеров. 

Возможно принудительно (“досрочно”) завершать серию 
замеров любого размера. Для этого нужно кратковременно 

нажать кнопку . При этом поле “Количество замеров в       
серии и усредненное значение” (рисунки 6, 7) исчезает с дис-
плея и отображается усредненное значение всей серии заме-
ров – результат измерения. 

В “Поле результатов измерений в серии” отображаются 
результаты замеров, по которым производится усреднение и 
их дополнительная статистическая обработка. Если количе-
ство замеров большое, то отображаются только последние 
несколько результатов.  

  Статистика   
Размер выборки   

Отброс:   

Ок   

4 ЗАМЕРА   

НЕТ   
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В модификации ТКМ-459С при включенном поле дополни-
тельной статистической обработки выводится 7 последних          
результатов, в противном случае - 12.  

В модификации ТКМ-459М на дисплей выводится 5         
последних результатов. 

В поле “Отброс” выбирается алгоритм отброса результатов 
некорректно совершенных замеров. Возможные варианты: 

- “НЕТ” –  при вычислении среднего отброс не производится; 
    -  “ 2σ ”     –    при вычислении среднего отбрасываются результа-

ты, отстоящие от среднего значения текущей серии замеров 
больше, чем на два среднеквадратичных отклонения;  

- “КРАЙНИЕ” – отбрасываются максимальное и минималь-
ное значения (если в текущей серии 5 и больше замеров). 

 

2.7.2 Вывод дополнительной статистики 
Дополнительная статистическая обработка возможна 

только в модификации ТКМ-459С. Для установки вывода на 
дисплей истории результатов замеров в серии и результатов         
дополнительной статистической обработки необходимо          
выбрать пункты меню <СТАТИСТИКА> - <ИНФОРМАЦИЯ>. 

На дисплее появится окно ввода параметров (рисунок 9). 
В поле “История” выбирается, отображается ли в ходе 

измерений история результатов замеров в серии. 
В поле “Вычисления” выбирается, отображаются или нет 

результаты дополнительной статистической обработки: 
- “макс” –  максимальный результат в серии;  
- “мин” –  минимальный результат в серии; 
- “Х” –  среднее значение (вычисляется без использования 
выбранного алгоритма отброса результатов некорректно          
совершенных замеров);  
- “σ ” –  среднеквадратичное отклонение от среднего значе-
ния. 

Если устанавливается значение “ПОКАЗЫВАТЬ”, то в 
процессе измерений отображается соответствующая инфор-
мация. Если устанавливается значение “НЕТ”, информация 
на дисплей не выводится.  

“Поле результатов измерений в серии” автоматически 
очищается при начале новой серии замеров. Если размер 
выборки равен 1, то поле очищается после кратковременного 

нажатия кнопки .                   
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  Статистика 

История:   

Вычисления:   

Ок   

ПОКАЗЫВАТЬ   

НЕТ   

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                          Рис. 9 

2.8 Установка границ контроля 
Функция доступна только в модификации ТКМ-459С. 
Определение границ контроля осуществляется после           

выбора шкалы измерений. 
Для определения границ контроля, о выходе за которые 

будет производиться сигнализация, необходимо выбрать 
пункт меню <ПОРОГИ>. Текущее измеряемое значение в             
поле “Результат измерения” при выходе за границы контроля 
будет выделяться красным цветом. 

Могут использоваться варианты сигнализации: 
− «ВЫКЛЮЧЕНА»; 
− «БОЛЬШЕ», когда результат выше порогового значения; 
− «МЕНЬШЕ», когда результат ниже порогового значения; 
− «ДИАПАЗОН», когда результат выходит за определенный 

диапазон. 
В зависимости от выбранного варианта сигнализации,             

поле “Сигнализация” может выглядеть, как на рисунке 10. 
 

                                             

                                                Рис. 10 

  Пороги   Пороги   Пороги   Пороги   
Сигнализация:   Сигнализация:   Сигнализация:   Сигнализация:   

Х    <   Х    >   
Х    >   
Х    <   HB   HB   

HB   
HB   

Ок   Ок   Ок   Ок   

МЕНЬШЕ   БОЛЬШЕ   ВЫКЛЮЧЕНА   ДИАПАЗОН   
105    100   200   

100   
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В числовые поля вводятся пороговые значения. Кнопками 

,  курсор устанавливается на нужную позицию, а кноп-

ками ,  вводится нужный символ на данной позиции в 

названии (предварительно в ячейке значения кнопкой            
вместо всего числа выделяется один из символов), после че-

го нажать кнопку .  
 Выбранные границы контроля применяются только к шка-

ле, на которой были установлены и сохраняются даже при          
выключении прибора. 

2.9 Калибровка шкал твердомера 
2.9.1 Общие сведения 
Процесс калибровки шкал твердомера (дополнительной 

калибровки к шкалам) заключается в приведении в соответ-
ствие усредненных показаний твердомера на образцовых 
мерах твердости (образцах твердости) к паспортному (номи-
нальному) значению твердости образцовых мер (образцов 
твердости). 

Сущность процесса калибровки заключается во внесении 
поправок к изначальным заводским установкам. 

Калибровка шкал твердомера позволяет восстановить 
точность показаний в случае появления дополнительной по-
грешности измерений, связанной с естественным износом 
механических частей твердомера. 

Калибровка шкал твердомера должна производиться с       
использованием образцовых мер твердости не ниже 2-го раз-
ряда по ГОСТ 9031-75. Меры твердости должны иметь дей-
ствующую метрологическую поверку. 

Калибровка записывается на ту шкалу / дополнительную 
калибровку / дополнительную шкалу, которая выбрана в меню 
и не влияет на остальные шкалы и калибровки. 

 

ВНИМАНИЕ!  
Калибровки основных и справочных шкал, а также допол-

нительные калибровки (“Ячейка 1”, “Ячейка 2” и т.д.), сделан-
ные ультразвуковыми датчиками, хранятся в этих датчиках.  

Замена датчика, а также его ремонт означают, что             
калировка не сохранится. 

 



ТКМ-459СМ РЭ 

32 

 

Введение дополнительных калибровок к шкалам твер-
домера позволяет выполнять контроль металлических           
изделий, отличающихся по свойствам от углеродистых кон-
струкционных сталей (п. 1.8.2). 

Дополнительные калибровки к шкалам твердомера могут 
вводиться пользователем или на предприятии-изготовителе 
по предварительному заказу пользователя. 

Ввод дополнительных калибровок к шкалам твердомера 
должен производиться с использованием образцов твердо-
сти, изготовленных в соответствии  с п. 1.8.2 “Измерения на 
изделиях, отличных по свойствам от углеродистых конструк-
ционных сталей”. 

При поставке твердомера все дополнительные калибров-
ки равнозначны калибровке соответствующей шкалы твердо-
мера (если не определены заранее по заказу пользователя). 

Калибровка может производиться как по 2-м мерам твер-
дости (образцам), так и по 1-й. Делать калибровку по 1-й       
мере (образцу) разрешается, если данная процедура позво-
ляет обеспечить допустимую погрешность во всем необходи-
мом диапазоне измерений. 

 

ВНИМАНИЕ ! 
   Калибровку основных и справочных шкал твердомера 

необходимо производить ТОЛЬКО в случае появления недо-
пустимой погрешности в работе твердомера по этим шкалам. 
Наличие недопустимой погрешности определяется при изме-
рениях на образцовых мерах твердости 2-го разряда по ГОСТ 
9031-75, имеющих действующую метрологическую поверку 
(см. п. 2.3 “Проверка работоспособности твердомера”). 

Перед проведением калибровки основной или справочной 
шкалы твердомера рекомендуется убедиться, что недопу-
стимая погрешность не вызвана неудачной калибровкой шка-
лы, совершенной ранее. Для этого необходимо вернуть твер-
домер к заводским настройкам по данной шкале по п. 2.9.4 
“Удаление калибровки”. После чего проверить работоспособ-
ность по п. 2.3 “Проверка работоспособности твердомера”. 

2.9.2 Калибровка основной шкалы 
Для калибровки шкалы твердомера необходимо подгото-

вить соответствующие образцовые меры твердости 2-го раз-
ряда по ГОСТ 9031-75. 
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Перед проведением калибровки меры твердости прити-
раются к опорной плите в соответствии с процедурой, уста-
новленной в п. 1.8.3 “Измерения на тонкостенных изделиях”. 

Для входа в режим калибровки необходимо выбрать нуж-
ную шкалу твердомера, после чего выйти в меню и выбрать 
пункты меню <КАЛИБРОВКА> — <КАЛИБРОВКА>.  

Появится окно ввода защитного кода для предохранения 
от случайного изменения (рисунок 11). 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Рис. 11 
 

Для получения возможности изменения защищенных           
таким образом параметров необходимо последовательно 

нажать кнопки , , , , . В случае неверной ком-
бинации изменение параметров будет невозможно (произой-
дет возврат в меню). 

После снятия защиты дисплей твердомера примет вид в 
соответствии с рисунком 12. 

              

 
                                                  Рис. 12 
 

Пароль:  

Ок 

Поле для ввода пароля  

 Защита 

  РОКВЕЛЛ HRC   Название шкалы или 
  дополнительной калибровки   

Поле результатов 
измерений в серии 
 

  

Единицы измерения   
Усредненные показания   

МЕРА 1 

МЕРА 2 
0.0 
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Произвести не менее пяти замеров, смещая датчик по             
поверхности. При этом результаты замеров будут отобра-
жаться в “Поле результатов измерений в серии”, а в области 
дисплея “Усредненные показания” - усредненные показания, 
полученные с использованием установленного алгоритма        
отброса по п. 2.7.1 “Установка параметров усреднения”. 

  

Кнопками  и  установить паспортное (номинальное) 
значение меры твердости и завершить калибровку по одной 

(первой) мере, нажав кнопку  (если нажать кнопку ,        

не нажимая предварительно кнопок  и , то показания  
будут “обнулены”, замеры можно будет повторить заново).  
Дисплей будет соответствовать рисунку 13. 

 
  

 

 
 

 

 

  Рис. 13 

Если производится калибровка по одной мере твердости, 

необходимо нажать кнопку . На дисплее появится сообще-
ние о том, что проведена калибровка по одной мере, и твер-
домер выйдет в меню (рисунок 14). 

 
  

  

                                         

  Рис. 14 
 

     
Выполнена 

корректировка 
по одному 
образцу 

 

 

  

   

Cообщение 

 РОКВЕЛЛ HRC 
МЕРА 1 

МЕРА 2 

0.0 
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Если производится калибровка по двум мерам твердо-
сти, необходимо провести замеры по вышеописанному алго-
ритму на второй мере. Установить ее паспортное значение и 

нажать кнопку . На дисплее появится сообщение о том, что 
проведена калибровка по двум мерам, и твердомер выйдет в 
меню. 

Можно отменить калибровку по второй мере в любой            

момент, нажав кнопку . 
После проведения калибровки необходимо проверить            

работоспособность твердомера по п. 2.3 “Проверка работо-
способности твердомера”. 

2.9.3 Ввод дополнительной калибровки 
В случае использования материалов, отличных по свой-

ствам от углеродистых сталей, может понадобиться провести 
дополнительную калибровку по предварительно подготовлен-
ным образцам из данных материалов в выбранной шкале        
измерений.  

Образцы готовятся в соответствии с  требованиями, 
определенными в п. 1.8.2 “Измерения на изделиях, отличных 
по свойствам от углеродистых конструкционных сталей”. 

Процедура полностью аналогична процедуре калибровки 
шкалы твердомера, изложенной в п. 2.9.2.  

Для ввода и определения названия дополнительной ка-
либровки необходимо в выбранной шкале измерений (Ро-

квелл, Бринелль, Виккерс и т.д.) кнопками ,  выбрать 
ячейку дополнительной калибровки (“Ячейка 1”, “Ячейка 2”, 
“Ячейка 3”), после чего выйти в меню и выбрать пункты меню  
<КАЛИБРОВКА> - <ИМЯ ЯЧЕЙКИ >.  

На дисплее появится окно ввода параметров (рисунок 15). 

В поле “Название” кнопками ,  выбрать букву, кото-

рую необходимо изменить. Кнопками ,  выбрать  нуж-
ный символ (букву, цифру, знак пунктуации) на данной пози-
ции в названии. Символ будет автоматически введен при       

переходе на следующую букву с помощью кнопок , .  
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                                                Рис. 15 
 

После полного ввода нового названия нажать кнопку . 
На дисплее появится сообщение, подтверждающее, что 
название калибровки сохранено и твердомер выйдет в меню.  

Теперь новое название будет отображаться в режиме        
измерений. 

2.9.4 Удаление калибровки 
Функция удаления калибровки шкалы (дополнительной         

калибровки) используется для возврата калибровки к перво-
начальным заводским установкам. 

Для этого необходимо выбрать нужную шкалу твердомера 
(дополнительную калибровку), после чего выйти в меню и  
выбрать пункты меню <КАЛИБРОВКА> - <УДАЛЕНИЕ>.  

В появившемся окне ввода защитного кода необходимо  

последовательно нажать кнопки , , , , . 
Прибор выдаст запрос, требующий подтвердить удаление 

калибровки.  
В случае согласия, калибровка будет удалена - твердомер 

выдаст подтверждающее сообщение и выйдет в меню. 
При удалении дополнительной калибровки удаляется        

только сама калибровка, название калибровки остается без         
изменений. 

 
 
 

   Калибровка 
 

  
  

      Название 

  

         Ок 

  
ЯЧЕЙКА-1 

  

 Имя ячейки 
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2.10 Ввод дополнительной шкалы  
2.10.1 Общие сведения 
Процесс создания дополнительной шкалы заключается в 

записи в твердомер зависимости (тарировочной кривой,         
характеристики) между первичным сигналом с датчика прибо-
ра и контролируемым параметром (например, твердостью). 

Кнопками необходимо выбрать дополнительную шкалу -  
ШКАЛА 1, ШКАЛА 2 или ШКАЛА 3. Названия шкал и единиц   
измерения отображаются по умолчанию, в дальнейшем их 
можно изменить. 

При выборе ШКАЛЫ 1 экран примет вид, соответствую-
щий рисунку 16,  при выборе ШКАЛЫ 2 - рисунку 17. 

 

      

  Рис. 16 
 
 

      

            Рис. 17   

ВНИМАНИЕ!  
Новая шкала сохраняется в датчике. До момента ее           

создания в качестве результата измерения в “Шкала 1”,              
“Шкала 2” и т. д. отображается условный сигнал датчика. 

Замена датчика, а также его ремонт означают, что новая 
шкала не сохранится. 
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2.10.2 Ввод названия дополнительной шкалы 
Для ввода названия и единиц измерения дополнительной 

шкалы необходимо выбрать определяемую дополнительную 
шкалу, после чего выйти в меню и выбрать пункты <ВВОД 
ШКАЛЫ> - <ОБОЗНАЧЕНИЯ>.  

В отобразившемся окне ввода параметров ввести назва-
ние дополнительной шкалы и единиц измерения. 

В поле “Название” кнопками , , ,  ввести нуж-
ный символ на данной позиции в названии, после чего нажать 

кнопку . Кнопкой  спуститься на позицию ниже и ввести 
аналогичным образом единицы измерения, нажать кнопку 

. После нажатия  твердомер выдаст сообщение о со-
хранении установленных параметров. 

Новое название и единицы измерения будут отображать-
ся в режиме измерений. 

2.10.3 Ввод параметров дополнительной шкалы 
Для установки количества точек кривой и вида интерпо-

ляции необходимо выбрать определяемую дополнительную 
шкалу, после чего выйти в меню и выбрать пункты меню 
<ВВОД ШКАЛЫ> - <НАСТРОЙКИ>. 

В появившемся окне ввода защитного кода необходимо  

последовательно нажать кнопки , , , , . 
На дисплее отобразится окно ввода параметров в соот-

ветствии с рисунком 18.  
 

             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 18 
                             

   Настройка   
Кривая:   

  Интерполяция:   
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В поле “Кривая” устанавливается количество точек в кри-
вой, которое может быть от 2-х до 10-ти. Количество точек        
зависит от количества образцов, подготовленных в соответ-
ствии с требованиями п. 1.8.2 “Измерения на изделиях,           
отличных по свойствам от углеродистых конструкционных 
сталей”. 

В поле “Интерполяция” устанавливается вид используе-
мой интерполяции. При преобразовании сигнала датчика в 
значение контролируемого параметра по введенной кривой, 
твердомер осуществляет промежуточную интерполяцию меж-
ду точками кривой.  

Кусочно-линейная интерполяция – это линия по двум              
точкам, ближайшим к значению сигнала, при этом обеспечи-
вается более плавная зависимость, но необходимо, чтобы 
каждая возможная для вычислений тройка точек лежала на 
одной ветви проходящей через них линии. 

Кусочно-параболическая  интерполяция – это парабола, 
построенная по трем точкам, ближайшим к значению сигнала. 

Использование кусочно-параболической интерполяции 
позволяет построить более “плавную” зависимость. При этом 
необходимо следить за тем, чтобы каждая возможная для        
вычислений тройка точек лежала на одной ветви, проходящей 
через них параболы. 

2.10.4 Снятие сигнала датчика 
Для снятия сигнала датчика необходимо выбрать опреде-

ляемую дополнительную шкалу, затем выйти в меню и выбрать 
пункты меню <ВВОД ШКАЛЫ> - <СИГНАЛ ДАТЧИКА>.  

Дисплей примет вид в соответствии с рисунком 19.  
 

     
       

Рис. 19 
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При проведении замеров на образцах на дисплее отобра-
жаются: результат замера (сигнал датчика в относительных 
единицах), результаты предыдущих замеров, усредненное 
значение, среднеквадратичное отклонение, максимальное и         
минимальное значения. 

Нажатие кнопки  приводит к “обнулению” предыдущих 
замеров и началу нового цикла усреднения.                                                    

Для создания дополнительной шкалы пользователю нуж-
но сделать столько серий замеров, сколько подготовлено об-
разцов и сколько точек выбрано для создания кривой  (2.10.3 
“Ввод параметров дополнительной шкалы”). 

Серия будет состоять из стольких замеров, сколько было 
ранее выбрано в поле <СТАТИСТИКА> - <ВЫБОРКА>. 

Серия может состоять из неограниченного количества      
замеров, рекомендуемое количество – 5.  

По результатам проведенных замеров отобразится сред-
нее значение сигнала.  

Полученное среднее значение сигнала и соответствую-
щую ему твердость образца следует записать в таблицу  
(примерный вариант - таблица 10).    

                                                    
                                                                                           Таблица 10  

Номер образца Сигнал датчика Паспортная твердость 
образца 

1 500 250 HV 
2 570 200 HV 
3 … … 
4   

 

Подобным образом провести серии замеров на остальных 
подготовленных образцах. Записать результаты в таблицу 10. 

Выход в меню производится нажатием кнопки . 
2.10.5 Ввод кривой 
Для ввода кривой (зависимости между сигналом датчика 

и контролируемым параметром) необходимо выбрать опреде-
ляемую дополнительную шкалу (ШКАЛА 1, ШКАЛА 2 или ШКА-
ЛА 3), затем выйти в меню и выбрать пункты <ВВОД ШКАЛЫ> 
- <ВВОД КРИВОЙ>.  
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В появившемся окне ввода защитного кода следует по-

следовательно нажать кнопки , , , , .  
Дисплей примет вид в соответствии с рисунком 20. Коли-

чество строк соответствует количеству точек в кривой. 
 

 
                    Рис. 20                                            Рис. 21 
 
В пустые поля следует перенести данные, записанные в 

таблице 10. В столбец “Датчик” занести данные из столбца  
“Сигнал датчика”, в столбец “Прибор” - соответствующие зна-
чения из столбца “Паспортная твердость образца” (рисунок 
21). 

2.11 Работа с памятью 
2.11.1 Общие сведения 
Возможна организация гибкого архива данных результа-

тов измерений в памяти твердомера, их анализ и передача на 
компьютер. 

Архив организуется в виде именных блоков памяти. 
В блоки памяти записываются результаты измерений по од-
ной шкале. 

Блоки памяти задаются пользователем (например, блок  
результатов измерений твердости на определенной детали). 

Запись в блок производится путем длительного нажатия 
кнопки  (прибор издаст звуковой сигнал, означающий, что 
данные записаны). 

 
 
 

    № Датчик Прибор 
  500   1   

2   
3   
4 

250   
200   570   
180   644   
1 02 701 

    № Датчик Прибор 
     1   

2   
3   
4 
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2.11.2 Создание блока 
Для создания нового блока данных необходимо выбрать 

пункты меню <ПАМЯТЬ> - <СОЗДАТЬ БЛОК> (рисунок 22). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

                                                 Рис. 22 
 

В отобразившемся окне вводится название нового блока и 

выбираются единицы измерения. Кнопками ,  курсор 

устанавливается на нужную позицию, а кнопками ,  
вводится нужный символ на данной позиции в названии. 

Для изменения названия блока данных необходимо вы-
брать пункты меню <ПАМЯТЬ> - <БЛОКИ ДАННЫХ>. Затем из 
списка блоков выбрать нужный. После чего в открывшемся 
подменю выбрать пункт <НАЗВАНИЕ>. Аналогичным образом 
записать новое название блока. 

В случае невозможности создания блока (память твердо-
мера заполнена или уже создано максимальное количество 
блоков), твердомер выдаст соответствующее сообщение.  

2.11.3 Установка блока для записи результатов          
измерений                                           

Для выбора блока данных для записи результатов изме-
рений необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> -            
<ВЫБРАТЬ БЛОК>. 

На дисплее появится список блоков данных (рисунок 23). 

  Создать блок 
   

      Название 

  

         Ок 

Блок      1 

  

 Новый блок 

      Единицы 
HV 
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                                               Рис. 23 
 

С помощью кнопок , ,  выбрать блок данных для 
записи результатов измерений по текущей шкале. В поле 
“Название блока данных” (рисунок 6) отобразится название    
выбранного блока памяти. 

В случае, если ранее не определено ни одного блока для 
записи результатов в единицах текущей шкалы, твердомер 
выдаст диалоговый запрос с предложением создать такой 
блок. 

Другой способ (только модификация ТКМ-459С) устано-
вить блок для записи – выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> - 
<БЛОКИ ДАННЫХ>. Затем из списка всех имеющихся блоков 
выбрать нужный. После чего в открывшемся подменю          
выбрать пункт <ВЫБРАТЬ>. Выбранный блок будет установ-
лен для записи результатов по соответствующей ему шкале. 

Запись результата серии измерений в блок памяти прибо-

ра осуществляется длительным нажатием кнопки . При   
записи твердомер издаст характерный звуковой сигнал, а          
результат на дисплее “мигнет”. 

Если к моменту необходимости записи результата изме-
рений серия замеров не завершена, твердомер предвари-
тельно завершит текущую серию замеров, определит резуль-
тат измерения и запишет его в память.  

Если при попытке записи блок для записи будет не вы-
бран или максимально заполнен, прибор издаст характерный 
звуковой сигнал и выдаст диалоговое сообщение с предложе-
нием вариантов действий для пользователя. 

  Список 
 

  
Имя   Шкала 

  БЛОК 1   HRC   
HRC   БЛОК 2    
HRC   БЛОК 3   
HRC  БЛОК 4   
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2.11.4 Очистка блока 
Для удаления всех данных из блока необходимо выбрать 

пункты меню <ПАМЯТЬ> - <ОЧИСТИТЬ БЛОК>. Из списка 

всех имеющихся блоков, с помощью кнопок , ,            
выбрать нужный, после чего подтвердить действие. Блок            
будет очищен. 

Другой способ – выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> -               
<БЛОКИ ДАННЫХ>. Затем из списка блоков выбрать нужный 
и в открывшемся подменю выбрать пункт <ОЧИСТИТЬ>. 

2.11.5 Удаление блока 
Для удаления блока данных из памяти необходимо          

выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> - <УДАЛИТЬ БЛОК>.          
Из появившегося списка имеющихся блоков выбрать нужный, 
после чего подтвердить действие. Блок будет удален. 

Другой способ – выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> -            
<БЛОКИ ДАННЫХ>. Затем из списка блоков выбрать нужный 
и в открывшемся подменю выбрать пункт <УДАЛИТЬ>. 

2.11.6 Информация о состоянии памяти и очистка              
памяти 

Функция доступна только в модификации ТКМ-459С. 
Для получения данной информации необходимо выбрать 

пункты меню <ПАМЯТЬ> - <СОСТОЯНИЕ>. 
Дисплей примет вид в соответствии с рисунком 24. 
 

                                                Рис. 24 
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− “создано” - общее количество созданных блоков данных;    
− “возможно” - максимальное количество блоков данных,           

которое еще можно создать на текущий момент. 
В поле “Результаты”: 

− “занято” - общее количество записанных результатов         
измерений; 

− “резерв” - количество ячеек памяти, зарезервированных 
для записи результатов измерений в имеющихся блоках 
данных; 

− “свободно” - количество свободных ячеек памяти, не 
          закрепленных за блоками данных. 

  
Выход из режима в меню производится нажатием кнопки 

 или . 
Для удаления всех блоков данных из памяти необходимо 

выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> - <ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ>,  
после чего подтвердить действие. Память будет очищена.  

2.11.7 Обработка полученных результатов 
Для просмотра результатов измерений, записанных в 

блоке, необходимо выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> -  
<БЛОКИ ДАННЫХ>. Из списка блоков выбрать нужный и            
затем выбрать пункт меню <РЕЗУЛЬТАТЫ>. 

В модификации ТКМ-459М на дисплей будет выведен 
список всех результатов измерений, записанных в выбранном 
блоке памяти. Для прокрутки списка необходимо использо-

вать кнопки , . Выход из режима в меню производится 

нажатием кнопки  или . 
В модификации ТКМ-459С можно выбрать условие отбора 

записанных в блоке результатов для вывода на дисплей и 
установить граничные значения для условия. Для этого необ-
ходимо в отобразившемся окне ввода параметров кнопками 

,  выбрать нужный вариант и нажатием  подтвер-
дить свой выбор (рисунок 25).  

Могут использоваться варианты отбора: 
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 Рис. 25 
 

− «ВСЕ» - вывод всех результатов; 
− «БОЛЬШЕ» - вывод результатов больше определенного 

значения; 
− «МЕНЬШЕ» - вывод результатов меньше определенного 

значения; 
− «ДИАПАЗОН» - вывод результатов, выходящих за опре-

деленный диапазон. 
В модификации ТКМ-459С предусмотрен расширенный 

анализ данных результатов измерений. Для этого необходимо 
выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> - <БЛОКИ ДАННЫХ>. Затем 
из списка блоков выбрать нужный и в открывшемся подменю 
выбрать пункт <АНАЛИЗ>. 

В отобразившемся окне ввода параметров (рисунок 26) 
установить вид анализа и необходимые отправные значения: 
− «СРЕДНЕЕ» - вычисление среднего значения, средне-

квадратичного отклонения от среднего, поиск минималь-
ного и максимального значений; 

− «ПОРОГ» - вычисление среднего отклонения от заданного 
(например, ожидаемой твердости) в сторону увеличения и 
уменьшения, поиск максимального отклонения в сторону 
увеличения и уменьшения; 

− «ДИАПАЗОН» - относительно диапазона. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Рис. 26 
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На дисплее будут отображены результаты соответствую-
щих вычислений. 

Для анализа данных в виде графиков (только в модифи-
кации ТКМ-459С) доступна функция вывода графиков. 

Для удобства анализа графики могут быть построены: 
− «СРЕДНЕЕ» - относительно среднего значения данных в 

блоке;  
− «ПОРОГ» - относительно заданного значения (например, 

ожидаемой твердости); 
− «ДИАПАЗОН» - относительно диапазона значений 

(например, допустимого диапазона твердости).  
 

Для выхода в режим построения графиков необходимо       
выбрать пункты меню <ПАМЯТЬ> - <БЛОКИ ДАННЫХ>. Затем 
из списка блоков выбрать нужный. После чего в открывшемся 
подменю выбрать пункт <ГРАФИК>. 

На дисплее будет построен график по данным блока.        
Горизонтальными линиями отобразятся отправные значения. 

2.12 Передача данных на компьютер  
Для передачи данных на компьютер необходимо с помо-

щью кабеля, входящего в комплект поставки, соединить твер-
домер с компьютером. На компьютере необходимо устано-
вить и запустить программу, поставляемую вместе с твердо-
мером. 

После этого: 
− Включить твердомер, если он был выключен; 
− Подсоединить к разъему на торцевой стенке электронного 

блока кабель для передачи данных, входящий в комплект 
поставки. Другой конец кабеля подключить к одному из 
USB-портов компьютера. На дисплее появится сообщение 
о том, что он подключен к компьютеру; 

− Запустить на компьютере программное обеспечение,         
записанное на CD и входящее в комплект поставки. 
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   2.13 Настройка автовыключения и режима           
подсветки 

Твердомер позволяет совершать установку времени ав-
томатического выключения прибора (ячейка “Автовыключе-
ние”) при паузах в его эксплуатации и подсветки дисплея 
(ячейка “Ожидание”).  

Для изменения этих настроек необходимо выбрать в меню 
пункты <НАСТРОЙКИ> - <ПРИБОР>. В отобразившемся окне 

ввода параметров кнопками ,  установить нужные зна-
чения. Перемещение от параметра времени автовыключения 

к подсветке осуществляется нажатием кнопки .  
Установка измененных параметров завершается нажати-

ем кнопки . 

2.14 Контроль состояния и зарядка                         
аккумуляторов 

В твердомере предусмотрен оперативный контроль          
состояния заряда аккумулятора. Текущий заряд аккумулятора 
отображается на дисплее в режиме измерений. 

При достижении величины критического разряда на            
дисплее появится мигающее изображение аккумулятора,             
раздастся звуковой сигнал и твердомер выключится. 

Для зарядки аккумулятора в модификации ТКМ-459М 
необходимо, открыв крышку батарейного отсека, извлечь ак-
кумулятор и зарядить его при помощи входящего в комплект 
поставки зарядного устройства. 

Для зарядки аккумулятора в модификации ТКМ-459С 
необходимо через USB-кабель подключить твердомер к         
зарядному устройству или USB-порту компьютера. 

В ходе зарядки изображение батарейки в режиме измере-
ний будет заполняться. После полной зарядки изображение  
батарейки перестанет мигать. 

 

ВНИМАНИЕ ! 
В процессе зарядки не оставлять прибор без присмотра. 
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2.15 Выключение твердомера 
Твердомер можно выключить тремя способами: 

- Нажать и удерживать 0,5 - 1 сек. кнопку , затем отпу-
стить. 

- Выбрать в меню пункт <ВЫКЛЮЧЕНИЕ>. 
-  Если с твердомером не производить никаких действий, он 
самостоятельно выключится через 1 минуту (заводская 
настройка), либо спустя промежуток времени, установлен-
ный по п. 2.13 “Настройка автовыключения и режима под-
светки”. 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Проверка технического состояния твердомера с целью 

обеспечения его работоспособности в течение всего периода 
эксплуатации проводится не реже одного раза в год в следу-
ющей последовательности: 

- Проверить комплектность твердомера по п. 1.7 “Комплект 
поставки твердомера”; 

- Провести внешний осмотр твердомера, убедиться 
в отсутствии механических повреждений электронного 
блока, датчиков, соединительного кабеля; 

- Проверить работоспособность твердомера по п. 2.3 “Про-
верка работоспособности твердомера”; 

- При невозможности устранения выявленных недостатков 
следует обратиться на предприятие-изготовитель. 

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
4.1 Твердомер в транспортной упаковке, обеспечивающей 

его сохранность, транспортируют железнодорожным, автомо-
бильным, морским или авиационным транспортом с соблюде-
нием соответствующих правил перевозки грузов, действую-
щих на указанных видах транспорта. В случае транспортиров-
ки авиационным транспортом, перевозка должна осуществ-
ляться в герметизированных отапливаемых отсеках. 
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4.2 Хранение твердомера производится в футляре в             
закрытом отапливаемом помещении с температурой воздуха 
25±10 °С выше нуля, относительной влажностью от 45 до 80 % 
и атмосферным давлением от 630 до 800 мм рт.ст.  

В помещении должна отсутствовать плесень, пары кис-
лот, реактивов, красок и других химикатов.  

В помещении не должны допускаться резкие изменения 
температуры и влажности воздуха, вызывающие появление  
росы.  

4.3 При длительном хранении (более 2 месяцев) аккуму-
ляторы должны извлекаться из электронного блока (только 
для модификации ТКМ-459М).     

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
5.1 Твердомер является технически сложным измери-

тельным устройством, требующим бережного обращения.   
Твердомер необходимо оберегать от: 

- ударов и нагрузок, которые могут привести к механиче-
ским повреждениям; 

- воздействия  химически агрессивных сред; 
- попадания жидкостей; 
- длительного воздействия прямых солнечных лучей; 
- других воздействий, которые могут нанести вред работо-

способности прибора. 
5.2 При измерениях не допускается отклонение от схемы 

замера твердости, установленной в п. 2.6 “Замеры твердо-
сти”, т. к. это может привести к выходу из строя датчика твер-
домера. 

5.3 Не допускается использование твердомера в условиях 
резкого перепада температур. При резком перепаде темпера-
туры окружающего воздуха перед включением твердомер    
выдержать в выключенном состоянии не менее 1 часа. 

5.4 Не допускается использование в твердомере элемен-
тов питания и зарядных устройств, не одобренных производи-
телем. 

5.5 Не допускается вскрытие электронного блока и датчи-
ков твердомера. 

5.6 Не допускается самостоятельный ремонт твердомера. 
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6. УТИЛИЗАЦИЯ 
После окончания срока эксплуатации твердомер не пред-

ставляет опасности для жизни и здоровья людей, окружаю-
щей среды и не требует особых способов утилизации. 

Элементы питания прибора утилизируются в соответствии 
с действующими правилами утилизации данных изделий. 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

твердомера требованиям технических условий ТУ 4271-001-
96819331-2011 “Твердомеры портативные ультразвуковые 
ТКМ-459 (модификации ТКМ-459С, ТКМ-459М)” в течение          
гарантийного срока эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации твердомера составляет  
32 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты 
выпуска, при условии соблюдения требований  настоящего 
руководства к эксплуатации, техническому обслуживанию, 
транспортировке и хранению прибора. 

Указанный гарантийный срок распространяется на элек-
тронный блок и датчик. 

Гарантия на соединительный кабель и прочие составля-
ющие комплекта прибора – 6 месяцев. 

7.2 Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществ-
ляется на предприятии-изготовителе. 

7.3 В случае обнаружения неисправностей в твердомере в 
период гарантийного срока, потребитель должен составить 
акт о необходимости устранения неисправности твердомера. 
Твердомер и один экземпляр акта направляются изготовите-
лю или представителю изготовителя (поставщику). 

7.4 Гарантийному ремонту не подлежат твердомеры, 
имеющие повреждения, связанные с нарушением требований 
к эксплуатации и мерам предосторожности при эксплуатации; 
техническому обслуживанию; транспортировке и хранению.  

7.5  Гарантийному ремонту не подлежат твердомеры с 
механическими повреждениями (за исключением следов, вы-
званных нормальной эксплуатацией), следами попадания 
жидкостей и др. воздействий, приводящих к выходу твердо-
мера из строя. 
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7.6 Гарантийному ремонту не подлежат ультразвуковые 
датчики со сколом алмазного наконечника. 

 

7.7 Гарантийному ремонту не подлежат твердомеры          
с нарушенными защитными пломбами (этикетками) на корпу-
сах электронного блока и датчиков, а так же твердомеры, 
имеющие следы вскрытия и/или попыток самостоятельного 
ремонта. 

7.8 Гарантия изготовителя не распространяется на акку-
муляторы и устройства других производителей (зарядные 
устройства, шлифовальные машинки, измерительные стенды 
и др.), поставляемые в комплекте с твердомером. 

7.9 Гарантийный ремонт твердомера осуществляется при 
предъявлении настоящего руководства по эксплуатации,       
совмещенного с паспортом. 
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Твердомер ТКМ-459___ заводской номер _____________ 

соответствует ТУ 4271-001-96819331-2011 и признан годным 
для эксплуатации. 

 

 
Дата выпуска:      Ответственный за приемку: 

 
<____>__________20___г. 

 
  ________________ / __________ 

            
      М.П. 

 
 
 

 
 

Дата поверки:     Поверитель: 

 
<____>__________20___г.   

 
________________ / __________ 

           
     М.П. 

 
 

 
 
 
Дата продажи*: Поставщик:  

          
____________________________ 

 
<____>__________20___г. 

 
________________ / ___________ 

     
М.П. 

 
 

*Поле «Дата продажи» заполняется поставщиком твер-
домера. Если данное поле не заполнено, то гарантийный срок 
отсчитывается с даты выпуска твердомера. 
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9. СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ                           
И ПОВЕРКЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

Дата Результат поверки Подпись и клеймо поверителя 
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10. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ТВЕРДОМЕРА 

Дата Перечень работ Подпись 
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11. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 
(ТКМ459СМ МП) 

Настоящая методика поверки распространяется на твер-
домеры портативные ультразвуковые ТКМ-459, предназна-
ченные  для измерения твёрдости металлов по шкалам        
Бринелля, шкале «С» Роквелла и шкалам Виккерса (далее – 
твердомер), устанавливает методы и средства первичной и 
периодической поверки. 

 

Межповерочный интервал — один  год. 
 

Твердомер представляет собой портативное устройство, 
состоящее из электронного блока и ультразвукового датчика. 
Индентор представляет собой алмазную пирамиду Виккерса и 
находится в нижней части датчика. Изменение частоты коле-
бания датчика при внедрении алмазной пирамиды в испытуе-
мый материал пересчитывается в числа твёрдости. 

 

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 
1.1. При проведении первичной и периодической повер-

ки выполняются операции, указанные в таблице 1. 
1.2 Меры твёрдости, используемые для поверки порта-

тивных твердомеров, должны быть поверены. 
1.3 Допускается применять другие средства поверки с          

аналогичными нормативно-техническими характеристиками. 
 

Таблица №1 

Операция Описание операции 

Внешний 
осмотр 

Проверить комплектность, выявить наличие механических 
повреждений. Пункт 1.9 РЭ 
В случае обнаружения несоответствий данным требовани-
ям поверка должна быть прекращена. 

Опробование Проверить работоспособность твердомера по п. 2.3 РЭ 

Определение            
абсолютной            
погрешности  
измерений 

На каждой из эталонных мер твердости провести по 5            
измерений (п.п. 2.4, 2.6 РЭ). Результаты измерений усред-
нить. Полученное среднее значение Нср занести в прото-
кол испытаний. Порядок работы подробно описан в п. 6.1 
«Контроль метрологических характеристик прибора». 
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2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
2.1 При поверке должны применяться эталонные меры 

твердости не ниже 2-го разряда типа МТР, МТБ, МТВ по ГОСТ 
9031-75, диапазоны значений твердости указаны в таблице 
№2.                                                           

Таблица №2 
Наименование эталонных              

мер твердости 
Номинальные значения чисел 

твёрдости эталонных мер 

МТР, по Роквеллу, HRC 
25 ± 5 
45 ± 5 
65 ± 5 

МТБ,  
по Бринеллю 

НВ 10/1000/10 100 ± 25 

НВ 10/3000/10 200 ± 50 
400 ± 50 

МТВ, по Виккерсу, HV 30 
200 ± 50 
450 ± 75 
800 ± 50 

 

Погрешности прибора при измерениях на мерах твёрдо-
сти указаны в таблице №3. 

 

Таблица №3 
Диапазоны измерений  
твердости по шкалам: 

Пределы допускаемой абсолютной         
погрешности измерения твердости 

Роквелла, HRC  (20-70)  ±  2 

Бринелля, HB  
  (75…150) 
  (150…300) 
  (300…650) 

 
±10  
±15  
±20 

Виккерса, HV  
 (200…500) 
 (500…800) 
 (800…1000) 

 
 

±15  
±20  
±25 

 

2.2 При поверке должна использоваться чугунная или 
стальная плита по ГОСТ 10905-86. Параметр шероховатости 
поверхностей плиты Ra < 0,16 по ГОСТ 2789-73. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены 

“Правила эксплуатации электроустановок потребителем” 
(утверждены Госэнергонадзором 27.02 83), “Правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лем” (утверждены Госэнергонадзором 31.03 92). 

3.2 При проведении поверки должны быть соблюдены 
требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.019-80 и сани-
тарных норм СН 245-71. 

 

4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ 
Поверка проводится согласно ГОСТ 8.395-80 “ГСИ. Нор-

мальные условия измерений при поверке. Общие требова-
ния”. 

 

5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 
5.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены 

следующие подготовительные работы: 
- привести в рабочее состояние средства поверки в соот-

ветствии с указаниями, изложенными в их эксплуатационной 
документации; 

- подготовить к работе поверяемый прибор в соответствии  
с  инструкцией по эксплуатации;  

- плита  с образцовыми мерами твердости должна быть           
горизонтально  установлена на столе. 

5.2 Рабочие поверхности эталонных мер твердости и         
индентор твердомера должны быть чистыми и обезжиренны-
ми  по ТУ ОП  64-11-120-88. 

5.3 Выполнить операцию «Опробование» по таблице №1. 
 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 
6.1 Контроль метрологических характеристик прибора  
Абсолютную погрешность замеров твердости на эталон-

ных мерах необходимо определять только при вертикальном 
положении датчика твердомера по отношению к мере. 

На каждой из эталонных мер твердости (см. п.п. 2.4, 2.6 
РЭ) нужно провести по 5 измерений. Результаты измерений 
усреднить. Полученное среднее значение Нср, относящееся к 
данной шкале твёрдости, занести в протокол испытаний. 

Вычислить абсолютную погрешность измерений твердо-
сти для каждой меры и шкалы по формуле: 
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                                нср НН −=δ
 

где: Нср — среднее значение твердости, полученное измере-
ниями на эталонной мере; Нн — нормативное (по паспорту) 
значение твердости эталонной меры. 

Абсолютная погрешность измерений твердости прибором 
на каждой эталонной мере по каждой шкале твердости не 
должна превышать пределов, указанных в таблице №3: 
− если абсолютная погрешность измерений не превышает 

указанных значений, то твердомер считается пригодным для 
эксплуатации.  
− если абсолютная погрешность превышает указанные зна-

чения, то твердомер признается непригодным для эксплуата-
ции. 

 

6.2 Подтверждение соответствия ПО 
6.2.1 Включить твердомер в соответствии с п. 2.2 РЭ. На 

экране должны высветиться идентификационные данные ПО.  
Высветившиеся идентификационные данные должны совпа-
дать с данными, указанными в таблице №4. 

6.2.2 Убедиться, что доступ пользователя для изменения 
калибровочных настроек твердомера защищён паролем. 

 

Таблица №4 

Наименование ПО Идентификационное 
наименование ПО 

Номер версии             
(идентиф. номер) ПО 

ПО для портативного    
твердомера ТКМ-459С ТКМ659 1.01.459С 

ПО для портативного  
твердомера ТКМ-459М ТКМ659 1.01.459М 

 

Если высветившиеся на экране прибора идентификаци-
онные данные совпадают с данными, указанными в таблице 
№4, то твердомер признаётся годным к эксплуатации.  

Если номер версии ПО не совпадает с указанным в таб-
лице №4, то поверитель должен получить от производителя 
официальное письмо с указанием даты выхода и номеров но-
вых версий ПО для этого прибора.   

Если полученные данные будут совпадать с высветивши-
мися на экране, то твердомер признаётся годным к эксплуа-
тации, в противном случае, он признаётся непригодным к  
эксплуатации. 
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                                 Приложение А 
(обязательное) 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ  

ТВЕРДОМЕРОВ ПОРТАТИВНЫХ  
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТКМ-459 

 
Протокол №________________ определения погрешности твердомера 
Модель твердомера портативного динамического ТКМ-459__________ 
Заводской № ________________________________________________ 
Средства поверки:  
мера твёрдости Роквелла № ___________ значение ___________ HRC 
мера твёрдости Роквелла № ___________ значение ___________ HRC  
мера твёрдости Роквелла № ___________ значение ___________ HRC  
мера твёрдости Виккерса № __________ значение ____________HV 30 
мера твёрдости Виккерса № __________ значение ____________HV 30 
мера твёрдости Виккерса № __________ значение ____________HV 30 
мера твёрдости Бринелля № ________ значение ______ HB 10/1000/10 
мера твёрдости Бринелля № ________ значение ______ HB 10/3000/10 
мера твёрдости Бринелля № ________ значение ______ HB 10/3000/10 

Таблица 1. Результаты измерений 

№ 
п.п. Шкала №  

меры 

Результаты измерения                
твёрдости твердомера ТКМ-459 

Среднее 5          
измерений 

1 2 3 4 5  
1 HRC        

2 HRC        

3 HRC        

4 HV 30        

5 HV 30        

6 HV 30        

7 HB 10/1000/10        

8 HB 10/3000/10        

9 HB 10/3000/10        
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Таблица 2. Определение абсолютной погрешности 

№ 
п.п. Шкала 

Значение меры 
твёрдости по            

свидетельству 
Среднее 5 
измерений 

Абсолютная 
погрешность 

прибора 
1 HRC    

2 HRC    

3 HRC    

4 HV 30    

5 HV 30    

6 HV 30    

7 HB 10/1000/10    

8 HB 10/3000/10    

9 HB 10/3000/10    
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

Прибор является годным (не годным) к применению. 
 
 

Выдано свидетельство о поверке  
 
№________________________ от  ______________________ 
 
Срок действия свидетельства: до ______________________ 

 
Поверитель: 

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ                                          
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ                                        
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 020/2011 
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ООО «Научно-производственное предприятие «Машпроект»

Тел.: 8-800-550-70-47 (бесплатно по РФ), +7 (812) 337-55-47
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.17, лит.К, офис 1 

http://mashproject.ru
mail@mashproject.ru


